
English – instructions
Mediroyal Proxi® Stable UCL Thumb

General information · Read the instruction carefully. The product should be fitted by a medical 
professional like an occupational therapist, physical therapist, orthopedic technician or a medical 
doctor. Patients with diabetes, circulatory problems or sensitive skin should consult their doctor 
before use. If the patient is allergic, check the material content on the backside of the white textile 
label. 

Indications · The product has been design to provide support to the thumbs and the UCL-
ligament after surgery or trauma.  

Contraindications · Patients with instable fractures should not use this brace.  

Pre Application · To select the right size, take the circumferential measurement around the wrist. 
Use the measurement chart to determine the most suitable size. Note that the product made in left 
or right versions. 

Adjustment Proxi Stable UCL · The Proxi UCL thumb has an internal thermoplastic 
reinforcement that has been laminated with the external reinforcement film. The shape is pre-
moulded and can be fitted immediately. If the volume is too big, simply fold the thumb part and 
press it together carefully. That changes the thermoplastic and makes the size smaller. If you want 
to make the size bigger simply open it up and hold for a few seconds. The outer design can be 
trimmed with a pair of scissors if needed. Avoid cutting in the area of the thermoplastic and the 
hook and loop closures. 

As an additional support there is a thumb strap that will help to immobilize the IP-joint. The strap 
is applied around the thumb to provide more stability and the strap is attached on top of the thumb 
closure strap. The strap can be used initially and when the patient needs to start flexion training 
of the IP the strap can be removed completely by cutting it with a pair of scissors close to the 
insertion. 

The thumb piece has two plastic shields placed on each side of the thumb to provide stability. In 
between, on the volar side, there is a flexible area that can be trimmed gradually with a pair of 
scissors to allow more flexion. 

Application · Close the thumb grip of the brace before application. Apply the thumb through the 
opening. Apply the strap around the wrist and re-adjust the thumb strap if needed. 

Removal · Open the Velcro straps and remove the brace. Close all straps when the brace is not in 
use. 

Material content · Check the material content on the white label. 

Caring instructions and precautions · We recommend that the brace should be washed once a 
week. Follow the washing instructions on the white label on the product, close all straps and use a 
laundry bag. Never wash in temperature over 40 degrees Celcius.

Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should be observed. Patients with 
allergies should check the material content on the backside of the label on the cover.   

For more information consult www.mediroyal.se

Nederlands – Instructies
Mediroyal Proxi® Stable UCL Thumb

Algemene informatie · Lees de aanwijzingen aandachtig door. Het product moet worden 
aangepast door een medisch deskundige, zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, orthopedisch 
technicus of een arts. Patiënten met diabetes, bloedcirculatieproblemen of een gevoelige 
huid moeten vóór gebruik hun arts raadplegen. Als de patiënt allergisch is, controleer dan de 
samenstelling van het product aan de achterzijde van het witte textieletiket. 

Indicaties · Het product is bedoeld om ondersteuning te bieden aan het UCL-ligament post-
operatief of na trauma.

Contra-indicaties · Patiënten met instabiele breuken mogen dit product niet gebruiken.  

Voorbereidingen · Meet de omtrek van de pols om de juiste maat te kunnen bepalen. Gebruik de 
matentabel om de geschikte maat te kunnen vaststellen. Merk op dat van het product een linker- 
en een rechterversie gemaakt is. 

Proxi Stable UCL afstellen · De Proxi Stable UCL duim heeft een thermoplastische versteviging 
aan de binnenzijde die aan de buitenzijde is gelamineerd aan de verstevigingsfilm. Het product 
is voorgevormd en kan onmiddellijk worden aangebracht. Als het volume te groot is, vouw dan 
eenvoudig het duimgedeelte en druk dat voorzichtig samen. Dat verandert de thermoplast 
van vorm waardoor het voor een kleinere duim past. Als u de een grotere maat wilt, trek de 
thermoplast dan open en houd het enkele seconden vast. Het product is ontwikkeld zodat het aan 
de randen met een schaar kan worden ingekort. Knip niet in het thermoplast en de klittenbanden.   

Voor extra steun is er een duim strap die helpt om het IP-gewricht te immobiliseren. De strap 
wordt rond de duim gedaan voor extra stabiliteit en wordt bevestigd aan de bovenzijde op de duim 
strap. De strap kan aan het begin van de therapie gebruikt worden, maar ook als de patient moet 
beginnen met flexie training van het IP gewricht. De strap kan ook compleet verwijderd worden 
door deze door te knippen aan de aanhechting.

Het duim deel heeft 2 plastic verstevigingen aan beide zijden van de duim voor stabiliteit. 
Tussenin, aan de volaire zijde, is een flexible gedeelte waar geknipt kan worden om meer flexie 
van het IP-gewricht toe te laten.

Toepassing · Sluit vóór het aantrekken de klittenband van de duim. Steek de duim door de 
opening. Bevestig de strap rond de pols en stel, indien nodig, de duimstrap bij. 

Verwijderen · Open de klittenbanden en verwijder de brace. Sluit alle banden als de brace niet in 
gebruik is. 

Materiële inhoud · Controleer de materiële inhoud via het witte etiket. 

Verzorgingaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen · Wij bevelen aan om de brace éénmaal per 
week te wassen. Volg de wasvoorschriften op het witte etiket op het product, sluit alle bandjes en 
gebruik een waszakje.  Was nooit bij een temperatuur boven de 40 graden Celsius.

Patiënten met een gevoelige huid, diabetes of een slechte bloedsomloop moeten onder 
observatie blijven. Patiënten met een allergie moeten de materiële inhoud aan de achterzijde van 
het etiket op het deksel raadplegen. 

Bezoek voor meer informatie www.mediroyal.se

Português – Instruções
Mediroyal Proxi® Stable LCU Polegar

Informação geral · Leia atentamente as instruções. O produto deve ser colocado por um 
profissional de saúde como, por exemplo, um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico 
ortopédico ou um médico. Os pacientes com diabetes, problemas circulatórios ou pele sensível 
devem consultar o seu médico antes da utilização. Se o paciente for alérgico, verifique o 
conteúdo do material na parte de trás da etiqueta têxtil branca. 

Indicações · O produto foi concebido para fornecer apoio ao polegar e ao ligamento colateral 
ulnar após cirurgia ou trauma.  

Contraindicações · Os pacientes com fraturas instáveis não devem usar este suporte.  

Pré-aplicação · Para selecionar o tamanho correto, faça a medida circunferencial à volta do 
pulso. Use a tabela de medidas para determinar o tamanho mais adequado. Note se o produto 
tem a versão esquerda ou a versão direita. 

Ajuste da Proxi Stable LCU · A Proxi LCU polegar tem um reforço interno de termoplástico 
laminado em conjunto com a película externa de reforço. A forma foi pré moldada para poder ser 
aplicada de imediato. Se estiver muito grande, dobre a parte do polegar e aperte em conjunto, 
com cuidado. Vai alterar o termoplástico e reduzir o tamanho. Se quiser aumentar o tamanho, 
basta abrir e manter aberta uns segundos. O contorno exterior pode ser aparado com uma 
tesoura se for preciso. Evite cortar a zona do termoplástico e os fechos de velcro. 

Para apoio adicional, há uma faixa do polegar que ajuda a imobilizar a articulação interfalângica. 
A faixa é aplicada em torno do polegar para dar mais estabilidade e depois é fixa no topo da 
fita de fecho do polegar. Esta faixa pode ser usada de início e, quando o paciente começar a 
reabilitação da flexão interfalângica, pode ser retirada de vez, cortando com uma tesoura rente à 
zona de inserção. 

A peça do polegar tem dois escudos de plástico colocados de cada lado para dar estabilidade. 
Entre eles, no lado palmar, há uma zona flexível que pode ser cortada gradualmente com uma 
tesoura, para permitir uma flexão maior.

Aplicação · Feche o aperto do polegar do suporte antes da aplicação. Coloque o polegar através 
da abertura. Aplique a tira à volta do pulso e reajuste a tira do polegar, se necessário. 

Remoção · Abra as tiras de velcro e remova o suporte. Feche todas as tiras quando o suporte 
não estiver a ser utilizado. 

Conteúdo do material · Verifique o conteúdo do material na etiqueta branca. 

Instruções e precauções de cuidado · Recomendamos que o suporte seja lavado uma vez por 
semana. Siga as instruções de lavagem da etiqueta branca do produto, feche todas as tiras e use 
um saco para lavagem de roupa. Nunca lave a uma temperatura superior a 40 graus Celsius.

Pacientes com pele sensível, diabetes ou má circulação devem ser observados. Os pacientes 
com alergias devem verificar o conteúdo do material na parte de trás da etiqueta na cobertura.

Para obter mais informações, consulte www.mediroyal.se

Svenska – instruktioner
Mediroyal Proxi® Stabil UCL

Generell information · Läs instruktionen noggrant. Produkten skall provas ut av medicinsk 
utbildad personal som arbetsterapeut, sjukgymnast, ortopedingenjör/tekniker eller läkare. 
Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud skall konsultera sin läkare innan 
användning. Om patienten har kontaktallergier, kontrollera materialinnehållet på den vita etiketten 
på produkten.

Indikationer · Produkten har designats för att stödja tummens UCL-ligament efter operation eller 
skada.

Kontraindikationer · Patienter med instabila tumfrakturer skall inte använda ortosen.

Förberedelse för applicering · För att välja rätt storlek, använd måttabellen. Eftersom bandaget 
är justerbart är det väldigt individuellt hur storleken upplevs. Observera att bandaget finns i höger- 
och vänsterutförande.

Justering Proxi Stabil UCL · Proxi Stabil UCL har en thermoplast som laminerats under 
förstärkningsfilmen. Thermoplasten är formformad vilket gör att den kan appliceras direkt utan 
att behöva värmas. Om storleken är för stor kan den minskas genom att plastdelen trycks 
ihop och hålls på plats i några sekunder. Om volymen i tumdelen är för liten öppnar man 
plastförstärkningen lätt och håller den i några sekunder. Den yttre designen kan anpassas med 
hjälp av en sax vid behov. Undvik att klippa over plastförstärkningen och där kardborren är 
applicerad.

För ytterligare stöd finns ett tumband som hjälper till att förhindra sidovackling i MCP-leden. 
Bandet appliceras runt tummen för att ge mer stöd,  initialt.  När mer rörlighet tillåts kan bandet 
klippas bort i närheten av infästningen. 

Tumdelen har två plastförstärkningar på vardera sida om tummen för att ge stabilitet. Mellan 
dessa finns en flexibel del som kan klippas ner gradvis med en sax för att tillåta mer flexion i IP-
leden

Applicering · Stäng tumgreppet vid applicering och trä på ortosen över tummen. Applicera sedan 
bandet runt handleden och efterjustera tumgreppet vid behov. Det extra tumbandet appliceras runt 
tummen för att få mer stöd.

Avlägsna ortosen · Öppna alla kardborreband och ta av bandaget. Stäng sedan alla 
kardborreband när bandaget inte används. Det förhindrar att kardborren fastnar i materialet och 
ökar livslängden.

Materialinnehåll · Kontrollera materialinnehållet på den vita etiketten om du är allergisk.

Skötsel och försiktighetsåtgärder · Vi rekommenderar att bandaget tvättas en gång i veckan. 
Följ tvättinstruktionerna på etiketten på produkten, stäng alla band och använd gärna en 
tvättpåse.

Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation skall alltid kontrolleras för tryckproblem 
eller ödem vid behandling. Patienter med allergier skall alltid kontrollera produktens 
materialinnehåll som finns på den vita artikeletiketten på produkten. 

För mer information besök www.mediroyal.se

Français – instructions
Mediroyal Proxi® Stable UCL Thumb

Informations générales · Lisez les instructions soigneusement. Le produit devrait être ajusté 
par un professionnel médical comme un ergothérapeute, un physiothérapeute, un technicien 
orthopédiste ou un médecin. Les patients souffrant de diabète, avec des problèmes circulatoires 
ou une peau sensible, devraient consulter leur médecin avant utilisation. Si le patient est 
allergique, vérifiez le contenu du matériau à l'arrière de l'étiquette blanche textile.

Indications · Le produit a été conçu pour fournir un maintien au pouce et au ligament LCU après 
une chirurgie ou un traumatisme.

Contre-indications · Les patients avec des fractures instables ne devraient pas utiliser cette 
attelle.

Pré-application · Pour la choisir la bonne taille, mesurez la circonférence autour de la taille 
Poignet. Utilisez le tableau des tailles pour déterminer la taille la plus appropriée. Notez que le 
produit existe en version droite ou gauche.

 Ajustement Proxi Stable UCL · La version Proxi UCL pour le pouce possède un renfort interne 
en thermoplastique qui a été laminé avec la couche de renfort externe. La forme est pré-ajustée et 
elle peut être utilisée immédiatement. Si le volume est trop grand, pliez simplement la partie pour 
le pouce et appuyez doucement dessus. Cela modifie le thermoplastique et réduit la taille. Si vous 
souhaitez l'agrandir, ouvrez-la et maintenez-la ouverte pendant quelques secondes. La partie 
externe peut être coupée avec une paire de ciseaux, si nécessaire. Évitez de couper au niveau 
des zones du thermoplastique et des fermetures Velcro.

Pour un maintien supplémentaire, il y a une sangle de pouce qui aidera à immobiliser l'articulation 
interphalangienne. La sangle est appliquée autour du pouce pour plus de stabilité et la sangle 
est fixée sur le dessus de la sangle de fermeture du pouce. La sangle peut être utilisée au début 
et lorsque le patient doit commencer l'entraînement en flexion de l'articulation interphalangienne, 
la sangle peut être enlevée complètement en la coupant avec une paire de ciseaux près de 
l'insertion.

La pièce pour le pouce a deux protections en plastique placées de chaque côté du pouce pour 
assurer la stabilité. Entre les deux, sur le côté palmaire, il y a une zone flexible qui peut être 
coupée progressivement avec une paire de ciseaux pour permettre plus de flexion.

Application · Fermez au préalable la partie s'ajustant sur le pouce. Enfilez le pouce à travers 
l'ouverture. Fermez la sangle autour du poignet et rajustez la sangle pour le pouce si nécessaire.

Enlèvement · Défaites les sangles Velcro et enlevez l'attelle. Fermez toutes les sangles lorsque 
l’attelle n’est pas utilisée.

Contenu · Vérifiez le contenu du matériau sur l’étiquette blanche.

Instructions et précautions d’entretien · Nous recommandons que l’attelle soit lavée une fois 
par semaine. Suivez les instructions de lavage sur l’étiquette blanche sur le produit, fermez toutes 
les sangles et utilisez toujours un sac à linge.  Ne lavez jamais à plus de 40 degrés Celsius.

Les patients avec une peau sensible, du diabète ou une mauvaise circulation devraient être 
suivis. Les patients avec des allergies devraient vérifier le contenu du matériau à l’arrière de 
l'étiquette sur le produit.  

Pour plus d'informations, consultez www.mediroyal.se

Ελληνικά – Οδηγίες
Proxi® UCL αντίχειρα

Γενικές πληροφορίες · Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες Το προϊόν θα πρέπει να το 
διαχειρίζεται αποκλειστικά εξειδικευμένος ιατρικός επαγγελματίας, όπως για παράδειγμα 
εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, τεχνικός ορθοπεδικός ή ιατρός. Ασθενείς που 
παρουσιάζουν διαβήτη, προβλήματα του κυκλοφορικού ή δερματική ευαισθησία θα πρέπει 
να συμβουλευτούν το θεράπων ιατρό τους προτού το χρησιμοποιήσουν. Αν ο ασθενής είναι 
αλλεργικός, ελέγξτε το περιεχόμενο υλικό στο πίσω μέρος της λευκής υφασμάτινης. 

Ενδείξεις · Το προϊόν σχεδιάστηκε για να παρέχει στήριξη στους αντίχειρες και τον ωλένιο 
πλάγιο σύνδεσμο μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραύμα. 

Αντενδείξεις · Οι ασθενείς με ασταθή κατάγματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο.  

Πριν την εφαρμογή · Για να επιλέξετε το ορθό μέγεθος, μετρήστε την περίμετρο της μέσης. 
Χρησιμοποιήστε την κλίμακα μέτρησης για να προσδιορίσετε τον πλέον κατάλληλο μέγεθος. 
Σημειώστε ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο σε αριστερή ή δεξιά έκδοση. 

Προσαρμογή Proxi Stable UCL · Ο Proxi UCL αντίχειρα διαθέτει εσωτερική θερμοπλαστική 
ενίσχυση που έχει ελασματοποιηθεί με την εξωτερική μεμβράνη ενίσχυσης. Το σχήμα είναι 
προ-μορφοποιημένο και μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως. Αν ο όγκος είναι πολύ μεγάλος, 
απλώς διπλώστε το τμήμα αντίχειρα και πιέστε το προσεκτικά μέχρι να ενωθούν οι πλευρές 
του. Αυτό αλλάζει το θερμοπλαστικό και κάνει μικρότερο το μέγεθος. Εάν θέλετε να 
κάνετε μεγαλύτερο το μέγεθος, απλά ανοίξτε το και κρατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα. 
Το εξωτερικό σχήμα μπορεί να ψαλιδιστεί ανάλογα, αν χρειαστεί. Αποφύγετε την κοπή στην 
περιοχή των θερμοπλαστικών και των κλεισιμάτων των αγκίστρων και των βρόχων. 
Ως πρόσθετη υποστήριξη υπάρχει ένας ιμάντας αντίχειρα που θα βοηθήσει στην 
ακινητοποίηση της ενδοφαλαγγικής άρθρωσης. Ο ιμάντας εφαρμόζεται γύρω από τον 
αντίχειρα για μεγαλύτερη σταθερότητα και ο ιμάντας είναι τοποθετημένος στο πάνω μέρος 
του κλεισίματος ιμάντα αντίχειρα. Ο ιμάντας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αρχικό στάδιο, και 
όταν ο ασθενής πρέπει να ξεκινήσει την εκγύμναση κάμψης της ενδοφαλαγγικής άρθρωσης, ο 
ιμάντας μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως κόβοντας τον με ένα ψαλίδι κοντά στην εισαγωγή. 
Το κομμάτι αντίχειρα έχει δύο πλαστικές ασπίδες τοποθετημένες σε κάθε πλευρά του 
αντίχειρα για να παρέχουν σταθερότητα. Στο ενδιάμεσο, στην παλαμιαία πλευρά, υπάρχει μια 
εύκαμπτη περιοχή που μπορεί να κοπεί σταδιακά με ένα ψαλίδι για να επιτρέψει περισσότερη 
κάμψη. 

Εφαρμογή · Κλείστε τη λαβή αντίχειρα του στηρίγματος πριν την εφαρμογή. Εφαρμόστε τον 
αντίχειρα μέσα από το άνοιγμα. Εφαρμόστε τον ιμάντα γύρω από τον καρπό και ρυθμίστε ξανά 
τον ιμάντα αντίχειρα αν χρειαστεί. 

Αφαίρεση · Ανοίξτε τους ιμάντες Velcro και αφαιρέστε το νάρθηκα. Συστήνεται όπως κλείσετε 
τις λωρίδες, όταν ο νάρθηκας δεν χρησιμοποιείται. 

Υλικό περιεχόμενο · Ελέγξτε το υλικό περιεχόμενο που θα βρείτε στη λευκή ετικέτα. 

Οδηγίες φροντίδας και προφύλαξης · Συστήνουμε όπως ο νάρθηκας πλένεται μια φορά 
την εβδομάδα. Ακολουθήστε τις οδηγίες πλύσης στη λευκή ετικέτα στο προϊόν, κλείστε 
όλους τους ιμάντες και πάντοτε χρησιμοποιείτε σακούλα πλυσίματος.  Ποτέ μην πλένετε σε 
θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου.
Ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα, διαβήτη ή χαμηλά επίπεδα κυκλοφορικού θα πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά. Ασθενείς με αλλεργίες θα πρέπει να ελέγχουν το περιεχόμενο 
υλικό στο πίσω μέρος της ετικέτας στο κάλυμμα.   
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το www.mediroyal.se

Suomi – Ohjeet
Mediroyal Proxi® Stable UCL – Peukalotuki

Yleistä · Lue ohje huolellisesti. Tuotteen sovituksen tulee tapahtua ammattilaisen, kuten 
toimintaterapeutin, fysioterapeutin, ortopediaan erikoistuneen apuvälineteknikon tai lääkärin 
toimesta. Potilaiden, joilla on diabetes, verenkiertohäiriöitä tai herkkä iho, tulee keskustella 
lääkärin kanssa ennen käyttöä. Jos potilaalla on allergioita, tarkista käytetyt materiaalit valkoisen 
hoito-ohjemerkin kääntöpuolelta. 

Indikaatiot · Tuote on suunniteltu tukemaan peukalon UCL-ligamenttia leikkauksen tai trauman 
jälkeen. Tuki toimii tilanteissa, jossa peukalon MCP-nivel halutaan tukea.

Kontraindikaatiot · Tuki ei sovi potilaille, joilla on epästabiileja murtumia.  

Ennen käyttöä · Mittaa ranteen ympärys ja määritä sopiva koko mittataulukon avulla. Huomaa, 
että tuotteesta on oikean ja vasemman puolen versiot. 

Proxi Stable UCL -peukalotuen säätäminen · Proxi Stable UCL -peukalotuen sisään on 
laminoitu lämpömuovivahvike. Se on esimuotoiltu ja se voidaan sovittaa välittömästi. Jos 
lämpömuovin esimuotoilu on liian väljä eikä tuki anna riittävää tukea, voit muotoilla lämpömuovia 
napakammaksi rullaamalla ja painamalla lämpömuovia varovasti yhteen. Tämä pienentää 
tuen kokoa. Jos haluat suurentaa kokoa, avaa lämpömuovia ja pidä sitä avatussa asennossa 
muutaman sekunnin ajan. Tuen ulkoreunojen materiaalia voi leikata ja muotoilla saksilla. Älä 
leikkaa alueita, joissa on laminoitu lämpömuovi ja tarrat.

Lisätukena tuessa on peukalohihna, jonka avulla peukalon IP-nivel saadaan immobilisoitua. 
Hihna kierretään peukalon ympärille tuomaan lisävakautta. Hihna kiinnitetään peukalohihnan 
päälle. Peukalohihnaa käytetään hoidon alussa. Kun potilaan on aloitettava peukalon IP-nivelen 
fleksioharjoitukset (koukistus), hihna voidaan leikata saksilla pois.

Tuen peukalo-osan sivuilla on kaksi muovivahviketta tuomassa peukaloon sivusuuntaista 
tukevuutta. Muovivahvikkeiden välissä peukalon volaaripuolella on joustava alue, jota voidaan 
leikata saksilla asteittain auki peukalon fleksion mahdollistamiseksi.  

Käyttö · Sulje peukalo-osan tarra ennen käyttöä. Työnnä peukalo aukosta. Kiinnitä ranneosan 
tarranauha paikoilleen ja säädä peukalo-osan tarraa tarpeen mukaan. 

Tuen irrotus ·Avaa tarranauhat ja riisu tuki. Sulje tarrat, kun tuki ei ole käytössä. 

Materiaalit · Tarkista materiaalit valkoisesta hoito-ohjemerkistä. 

Hoito-ohjeet ja huomautukset · Suosittelemme tuen pesua kerran viikossa. Noudata tuotteessa 
olevaa pesuohjetta, sulje kaikki tarrat ja käytä pesupussia.  Älä koskaan pese yli 40 asteen 
lämpötilassa.

Potilaita, joilla on herkkä iho, diabetes tai huono verenkierto, on tarkkailtava. Allergisten potilaiden 
tulee tarkistaa päällisen valmistusmateriaalit siinä olevan hoito-ohjemerkin kääntöpuolelta.

Lisätietoja: www.mediroyal.se

Italiano – Istruzioni
Mediroyal “Proxi® Stable UCL” Thumb

Informazioni generali · Leggere attentamente le istruzioni. Questo dispositivo dovrebbe 
essere applicato da un professionista, come un tecnico ortopedico, un medico, un terapista 
occupazionale o un terapista della riabilitazione. I pazienti che soffrono di diabete, problemi di 
circolazione o pelle sensibile, dovrebbero consultare il proprio medico prima del suo utilizzo. 
Qualora il paziente soffrisse di allergie, controllare i materiali contenuti nel tutore che sono indicati 
sul retro dell’etichetta bianca in tessuto.
Indicazioni · Questo dispositivo è progettato per fornire un adeguato sopporto al Legamento 
Collaterale Ulnare (LCU) del primo dito dopo un intervento chirurgico o un trauma. 
Controindicazioni · I pazienti con fratture instabili non dovrebbero usare questo supporto.  
Prima dell’applicazione · Per scegliere la taglia corretta, misurare la circonferenza del polso. 
Usare la tabella delle misure per scegliere la taglia più adatta. Il prodotto è disponibile nella 
versione destra e sinistra. 
Personalizzazione di “Proxi Stable UCL” · “Proxi Stable UCL” all’interno della sua struttura è 
dotato di un rinforzo termoplastico che è stato laminato assieme alla pellicola di rinforzo esterna. 
La sua sagoma è preformata e può essere applicata immediatamente. Se la sua forma è troppo 
grande, sarà sufficiente modellare la parte del pollice premendola con cautela. Questa manovra  
cambierà la forma del materiale termoplastico e ne ridurrà la vestibilità. Se invece si desiderate 
aumentare la sua vestibilità, è sufficiente aprire la sua struttura e tenerla in posizione per alcuni 
secondi. Per un maggiore confort, se necessario, la sagoma esterna può essere ritagliata con 
le forbici. Evitare di tagliare il dispositivo nella zona dove c’è il  materiale termoplastico o dove 
c’è il Velcro® per non danneggiare il sistema di chiusura.  Come fosse un supporto addizionale, 
c’è una strap di chiusura per il pollice che può aiutare ad immobilizzare l’articolazione IP del 1° 
dito. Questa strap è applicata attorno al pollice per fornire una maggiore stabilità ed è attaccata 
all’estremità del cinturino di chiusura del pollice stesso. Questa strap aggiuntiva può essere 
utilizzata per poi essere facilmente tagliata con una forbice a livello della sua attaccatura quando il 
paziente potrà iniziare a flettere l’articolazione IP. 
La struttura del dispositivo presenta nr.2 protezioni in plastica poste ad ogni lato del pollice per 
fornire una maggiore stabilità. In mezzo, nell’area “volare”, c’è un’area flessibile che può essere 
gradualmente tagliata con una forbice e permettere così una maggiore e progressiva flessione del 
pollice.
Applicazione · Chiudere la strap di chiusura per il pollice prima di applicare il dispositivo. Infilare il 
pollice nella sua apertura. Agganciare ora la chiusura del dispositivo attorno al polso e regolare la 
strap del pollice a secondo della necessità. 
Rimozione · Aprire le chiusure in Velcro® e rimuovere il dispositivo. Quando il tutore non è in uso, 
tenere chiuse tutte le sue chiusure in Velcro®. 
Composizione · Controllare i materiali riportati sull’etichetta bianca. 
Istruzioni per la manutenzione e precauzioni · Si raccomanda di lavare il supporto una volta 
alla settimana. Seguire le istruzioni di lavaggio evidenziate sull’etichetta bianca del prodotto, 
chiudere tutte le chiusure e inserire sempre il dispositivo in un sacchetto in tela per proteggerlo 
durante il lavaggio. Non lavare mai a temperature superiori a 40° C.
I pazienti che soffrono di pelle sensibile, diabete o problemi circolatori dovrebbero essere tenuti 
sotto controllo dal proprio medico. I pazienti allergici dovrebbero controllare la composizione del 
materiale sul retro riportate sull’etichetta posta nella parte superiore del prodotto.  
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mediroyal.se

Eesti – Juhised
Mediroyal Pöidlatugi Proxi® UCL

Üldine teave · Lugege juhised hoolikalt läbi. Sobiva toote peab valima meditsiinitöötaja, nagu 
tegevusterapeut, füsioterapeut, ortopeediatehnik või arst. Diabeedi, vereringehäirete või tundliku 
nahaga patsiendid peavad enne kasutamist arstiga nõu pidama. Allergilised patsiendid peavad 
vaatama valge riidesildi tagaküljel toodud materjalide sisaldust.

Näidustused · Toode on ette nähtud pöialde ja küünarluumise kollateraalsideme toestamiseks 
pärast operatsiooni või traumat.

Vastunäidustused · Ebastabiilsete murdudega patsiendid ei või seda tuge kasutada.

Enne kasutamist · Õige suuruse valimiseks mõõtke randmeümbermõõtu. Määrake mõõtmete 
tabeli järgi kõige sobivam suurus. Pange tähele, et toode võib olla vasak- või parempoolse 
versioonina.

Proxi Stable UCL-i kohandamine · Pöidlatoel Proxi UCL on sisemine termoplastist tugevdus, mis 
on välise tugevduskihiga lamineeritud. See on eelvormitud kujuga ja kohe paigaldatav. Kui maht 
on liiga suur, voltige lihtsalt pöidlaosa ja suruge see ettevaatlikult kokku. See muudab termoplasti 
ja vähendab suurust. Suurema suuruse saamiseks avage see lihtsalt ja hoidke nii mõni sekund. 
Toote väliskülge võib vajaduse korral kääridega kärpida. Vältige termoplasti ja takjakinniste 
piirkonna lõikamist.

Lisatoena on tootel pöidlarihm, mis aitab faalanksitevaheliigest immobiliseerida. Rihm 
paigaldatakse stabiilsuse suurendamiseks ümber pöidla ja kinnitatakse pöidla sulgemisrihmale. 
Rihma võib kasutada esialgselt ja kui patsient peab hakkama faalanksitevaheliigese painutamist 
harjutama, võib rihma täielikult eemaldada, lõigates selle kääridega sisestuskoha juurest läbi.

Pöidlaosal on kaks stabiilsust suurendavat plastkaitset, mis paiknevad pöidla mõlemal küljel. 
Nende vahel pihkmisel küljel on painduv piirkond, mida saab suurema painutuse võimaldamiseks 
kääridega järk-järgult kärpida.

Paigaldamine · Enne paigaldamist sulgege toe pöidlakinnis. Viige pöial läbi ava. Kinnitage rihm 
ümber randme ja vajaduse korral kohandage pöidlarihma.

Eemaldamine · Avage takjarihmad ja eemaldage tugi. Toe mittekasutamise perioodil sulgege kõik 
rihmad.

Materjalide sisaldus · Materjalide sisaldust vaadake valgelt sildilt.

Hooldusjuhised ja ettevaatusabinõud · Soovitame pesta tuge üks kord nädalas. Järgige tootel 
oleval valgel sildil esitatud pesemisjuhiseid, sulgege kõik rihmad ja kasutage pesukotti. Ärge 
kunagi peske temperatuuril üle 40°C.

Tundliku naha, diabeedi või vereringehäiretega patsiente tuleb jälgida. Allergilised patsiendid 
peavad vaatama kattel oleva sildi tagaküljelt materjalide sisaldust. 

Lisateavet leiate aadressilt www.mediroyal.se

Deutsch – anleitung
Mediroyal Proxi® Stabil UCL Daumenorthese

Allgemeine Informationen · Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Das Produkt sollte 
von jemandem mit medizinischer Ausbildung angelegt werden, z. B. einem Ergotherapeuten, 
Physiotherapeuten, Orthopädietechniker oder Arzt. Patienten mit Diabetes, Kreislaufproblemen 
oder empfindlicher Haut sollten vor Verwendung ihren Arzt befragen. Ist der Patient allergisch, 
überprüfen Sie die Materialangaben auf der Rückseite des weißen Textiletiketts auf Inhalte. 

Indikationen · Stabilisierung des Daumengrund-, UCL-Band und -sattelgelenks nach Trauma und 
operativen Eingriffen.

Gegenanzeigen · Patienten mit instabilen Frakturen sollten diese Orthese  nicht verwenden.  

Vor Anbringung · Zur Auswahl der richtigen Größe messen Sie den Umfang des Handgelenks. 
Bestimmen Sie die passende Größe mithilfe der Maßtabelle. Beachten Sie, dass es das Produkt in 
einer rechten und einer linken Variante gibt.

Anpassung · Die Mediroyal Proxi® Stabil UCL Daumenorthese besitzt eine thermoplastische 
Verstärkung, die mit einer äußeren Verstärkungsfolie laminiert wurde. Diese ist vorgeformt und 
kann sofort angepasst werden. Falls der Umfang noch zu groß ist, drücken Sie die Daumenform 
vorsichtig zusammen. Durch das thermoplastische Material wird so der Umfang verringert. Möchten 
Sie den Umfang vergrößern, dann öffnen Sie die Form etwas und halten diese für ein paar 
Sekunden. Der äußere Rand kann bei Bedarf mit einer Schere zugeschnitten werden. Vermeiden 
Sie das Schneiden im Bereich des thermoplastischen Materials und der Klettverschlüsse. 

Anbringung · Schließen Sie den Daumengurt der Orthese bevor Sie sie anlegen. Schieben Sie 
den Daumen durch die Öffnung. Schließen Sie den Gurt um das Handgelenk und korrigieren Sie 
den Daumengurt falls notwendig. 

Entfernung · Öffnen Sie die  Klettverschlüsse und entfernen Sie die Schiene. Schließen Sie alle 
Verschlüsse, wenn die Schiene nicht benutzt wird.

Materialzusammensetzung · Die Materialzusammensetzung findet sich auf der Rückseite des 
weißen Etiketts. 

Pflegeanleitung und Vorsichtsmaßnahmen · Wir empfehlen die Schiene einmal in der Woche zu 
waschen. Befolgen Sie Waschanleitungen  auf dem weißen Etikett am Produkt, schließen Sie alle 
Klettverschlüsse und benutzen Sie einen Waschbeutel. Niemals bei Temperaturen über 40 Grad 
Celsius waschen.

Patienten mit empfindlicher Haut, Diabetes oder schlechtem Blutkreislauf sollten beobachtet 
werden. Patienten mit Allergien sollten die Materialzusammensetzung auf der Rückseite des 
Etiketts an der Hülle überprüfen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.mediroyal.se

Español – Instrucciones
Mediroyal Proxi® Stable UCL Thumb

Información general · Lea las instrucciones cuidadosamente. El producto debe ser colocado por 
un profesional médico como un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un técnico ortopédico 
o un médico. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas circulatorios o que tienen piel 
sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Si el paciente sufre de alergias, 
revise el contenido material en la parte trasera de la etiqueta blanca. 

Indicaciones · Este producto ha sido diseñado para dar soporte a los pulgares y al ligamento 
colateral cubital después de cirugía o trauma. 

Contraindicaciones · Los pacientes con fracturas inestables no deben usar esta órtesis.  

Antes de aplicar · Para seleccionar el tamaño adecuado, mida el perímetro de la muñeca. Use la 
tabla de medidas para determinar el tamaño adecuado. Observe que el producto está disponible 
en versiones derecha e izquierda. 

Ajuste del Proxi Stable UCL · El Proxi UCL thumb tiene un refuerzo termoplástico interno 
laminado con una película de refuerzo externa. Su forma es pre-moldeada y se puede colocar 
inmediatamente. Si el volumen es demasiado grande, simplemente doble la parte del pulgar y 
presiónela con cuidado. Eso cambia el termoplástico y lo hace más pequeño. Si desea aumentar 
el tamaño, simplemente ábralo y manténgalo abierto durante unos segundos. El diseño exterior se 
puede recortar con un par de tijeras si es necesario. Evite hacer cortes en el área del termoplástico 
y del cierre de gancho y bucle.

Como soporte adicional, hay una correa para el pulgar para la inmovilización de la articulación 
interfalángica. La correa se aplica alrededor del pulgar para proporcionar más estabilidad y se fija 
a la parte superior de la correa de cierre del pulgar. La correa se puede usar al comienzo y, cuando 
el paciente necesite comenzar el entrenamiento de flexión de la articulación interfalángica, la 
correa se puede retirar por completo cortándola con unas tijeras cerca de la inserción.

La parte del pulgar tiene dos protectores de plástico colocados a cada lado del pulgar para darle 
estabilidad. En el medio, del lado volar, hay un área flexible que se puede recortar gradualmente 
con unas tijeras para permitir el incremento de la flexión. 

Aplicación · Cierre el sujetador del pulgar de la órtesis antes de aplicarla. Pase el pulgar a través 
de la abertura. Ponga la correa alrededor de la muñeca y vuelva a ajustar la correa del pulgar si es 
necesario. 

Remoción · Abra las correas velcro y retire la órtesis. Cierre todas las correas cuando no use la 
órtesis. 

Contenido material · Compruebe el contenido del material en la etiqueta blanca. 

Precauciones e instrucciones de cuidado · Recomendamos lavar la órtesis una vez por semana. 
Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta blanca del producto, cierre todas las correas y use 
una bolsa de malla para lavar.  Nunca lave a temperaturas superiores a 40 °C.

Los pacientes que tienen piel sensible o sufren de diabetes o mala circulación deben ser vigilados. 
Los pacientes que sufren de alergias deben revisar la lista de materiales de la parte trasera de la 
etiqueta de la cubierta.  

Para más información, consulte www.mediroyal.se

Lietuvos – Instrukcijos
„Proxi® UCL Thumb“

Bendroji informacija · Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Gaminį pritaikyti turi medicinos 
srities specialistas, pavyzdžiui,   ergoterapeutas,,  kineziterapeutas, ortopedas technologas ar 
medicinos gydytojas. Diabetu sergantys, kraujotakos problemų ar jautrią odą turintys pacientai 
prieš naudodami gaminį turi pasitarti su gydytoju. Jei esate alergiškas , pasitikrinkite gaminio 
sudedamosiomis medžiagomis, nurodytomis vidinės etiketės   užpakalinėje  pusėje. 

Indikacijos · Produktas sukurtas prilaikyti nykščius ir šalutinį alkūnkaulio raištį po operacijos arba 
traumos. 

Kontraindikacijos · Pacientams, kuriems diagnozuoti nestabilūs lūžiai, šio įtvaro naudoti negalima.

Prieš naudojant ·  Tinkamo dydžio parinkimui  išmatuokite paciento riešo apimtį. Pagal pateiktą 
matmenų lentelę išsirinkite tinkamiausią dydį. Atkreipkite dėmesį, kad gaminiai yra skirti kairei ir 
dešinei rankai.

„Proxi Stable UCL“ reguliavimas · „Proxi UCL thumb“ viduje yra termoplastiko sutvirtinimas, 
laminuotas išorine sutvirtinančia plėvele. Forma yra išlietas ir iškart tinkama uždėjimui. Jei dydis per 
didelis, tiesiog užlenkite nykščio dalį ir atsargiai prispauskite. Tai pakeičia termoplastiką ir sumažina 
dydį. Jei norite padidinti dydį, tiesiog atverkite ir kelias sekundes palaikykite. Išorinę dalį galima 
patrumpinti žirklėmis, jei reikia. Nekirpkite termoplastiko ir lipnių užsegimų.

Papildomą atramą suteikia nykščio dirželis, padedantis imobilizuoti interfalanginį sąnarį. Dirželis 
apvyniojamas aplink nykštį, kad suteiktų daugiau stabilumo, ir yra tvirtinamas prie nykščio užsegimo 
dirželio viršaus. Dirželį galima naudoti iš pradžių, o pacientui prireikus pradėti interfalanginio 
sąnario lenkimo treniruotes dirželį galima visiškai pašalinti, nukerpant žirklėmis prie įterpimo vietos.

Nykščio dalyje abiejose nykščio pusėse yra plastikinės apsaugos, suteikiančios stabilumo. Tarp 
jų, voliarinėje pusėje, yra lanksti sritis, kurią galima palaipsniui trumpinti žirklėmis, kad būtų galima 
labiau sulenkti.

Naudojimas · Prieš užsidėdami užsekite lipnios juostos užsegimą. Per angą įkiškite nykštį. Aplink 
riešą apjuoskite dirželį ir, jei reikia, koreguokite nykščio užsegimo dirželio padėtį. 

Nuėmimas · Atpalaiduokite lipnios juostos užsegimo dirželius ir nuimkite įtvarą. Kai įtvaro 
nenaudojate, visi dirželiai turi būti užsegti. 

Sudėtyje esančios medžiagos · Sudedamosios medžiagos nurodytosvidinėje etiketėje. 

Priežiūra ir atsargumo priemonės · Rekomenduojama įtvarą skalbti kartą per savaitę. 
Vadovaukitės vidinėje gaminio  etiketėje nurodytomis skalbimo instrukcijomis, užsekite visus 
dirželius ir naudokite skalbinių maišelį. Niekada neskalbkite aukštesnėje nei 40 ⁰C temperatūroje.

Jautrią odą turinčius, diabetu sergančius pacientus ar asmenis, kuriems diagnozuota prasta 
kraujo apytaka, reikia stebėti. Alergiški pacientai turi susipažinti su gaminio sudedamosiomis 
medžiagomis, nurodytomis vidinės etiketės užpakalinėje pusėje.

Daugiau informacijos pateikiama interneto svetainėje www.mediroyal.se

MediRoyal Nordic AB · Box 7052 · SE-192 07 Sollentuna · Sweden
+46 8 506 766 00 ·  www.mediroyal.se
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Mediroyal – Functional Swedish Design
Product development is a combination of ideas, material, design and 
know-how. At Mediroyal we have more than 20 years of experience 
with developing products that provides both the patient and the 
therapist with enhanced functionality, every day. Swedish design is 
unique in many ways. Quality, performance, functionality and design 
are all features that make a difference. That’s why we are proud 
to label our products with “Functional Swedish Design”. Because 
orthoses is our passion.
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التعلیمات 
 Mediroyal Proxi® Stable UCL Thumb

معلومات عامة · اقرأ التعلیمات بعنایة. ینبغي تركیب المنتج بواسطة أخصائي طبي كالمعالج المھني 
والمعالج الطبیعي وأخصائي العظام أو الطبیب البشري. یجب على المرضى المصابین بمرض السكري أو 
من یعانون من مشاكل في الدورة الدمویة أو ذوي البشرة الحساسة استشارة طبیبھم الخاص قبل الاستخدام. 

إذا كان المریض یعاني من الحساسیة، فافحص محتویات المواد المسجلة في الجزء الخلفي من الملصق 
القماشي. 

 دواعي الاستعمال · تم تصمیم ھذا المنتج لتوفیر دعم لأصبع الإبھام والرباط الجانبي الزندي في الفترة 
التالیة للعملیات الجراحیة أو الإصابات الشدیدة. 

 موانع الاستعمال · ینبغي على المرضى الذین یعانون من كسور غیر مستقرة عدم استخدم ھذا الطراز.   
ما قبل الاستعمال · لتحدید المقاس الصحیح، حدد قیاس المحیط حول منطقة المعصم. استخدم مخطط القیاس 
لتحدید الحجم الأكثر ملاءمة. تجدر الإشارة إلى أن المنتج مصنوع بإصدار للید الیمنى وإصدار للید الیسرى 

 ضبط منتج Proxi لتثبیت الرباط الجانبي الزندي  · یحتوى مثبت Proxi للرباط الجانبي الزندي في مفصل 
الإبھام على معزز داخلي من اللدائن الحراریة والمغلف بطبقة معززة خارجیة. تمت إعادة تصمیم الحجم 

بشكل مسبق، لذا یمكن تركیبھ بشكل فوري. إذا كان الحجم كبیرًا للغایة، یمكنك فقط طي الجزء الخاص 
بالإبھام والضغط على الجزءین معًا بحذر. تؤدي ھذه التغییرات إلى جعل الحجم أصغر. في حال رغبتك في 

تكبیر الحجم، یمكنك فقط فتحھ وفرده لبضعة ثوانٍ. یمكن تقلیص التصمیم الخارجي باستخدام مقص، في 
حالة الضرورة. تجنب قطع المنطقة الموجود بھا طبقة اللدائن الحراریة وخطاف وعروة الإغلاق.  ولتوفیر 
دعم إضافي، ھناك حزام خاص بإصبع الإبھام سیساعد على تثبیت المفصل السلامي. یتم لف الحزام حول 
الإبھام لإضفاء مزید من الثبات، ویتم تركیبھ في الجزء العلوي من حزام إغلاق إصبع الإبھام. كما یمكن 

استخدام الحزام بشكل مبدئي في حالة احتیاج المریض إلى بدء تدریبات الإنثناء للمفصل السلامي، ویمكن 
إزالة الحزام تمامًا من خلال قطعھ باستخدام مقص في المنطقة القریبة من المغرز.  یحتوي الجزء الخاص 
بإصبع الإبھام على واقیین من البلاستیك موجودین على جانبي إصبع الإبھام لإضفاء الثبات. وفیما بینھما، 

وعلى الجانب الراحيّ، توجد منطقة مرنة، والتي یمكن تقلیصھا بشكل تدریجي باستخدام مقص لإتاحة 
المزید من المرونة.   

الاستخدام · أغلق ماسك الإبھام الموجود بالدعامة قبل الاستخدام. أدخل إصبع الإبھام عبر الفتحة. لف 
الرباط حول المعصم، ثم أعد ضبط شریط الإبھام، إذا لزم الأمر. 

 الإزالة · افتح أحزمة الفیلكرو وأخرج الدعامة. یفُضل إغلاق جمیع الأشرطة عند عدم استخدام الدعامة. 
 محتوى المواد · راجع محتوى المواد الموجود على الملصق الأبیض. 

 تعلیمات واحتیاطات الرعایة 

نوُصي بغسل الدعامة مرة كل أسبوع. اتبع تعلیمات الغسیل الموجودة على البطاقة البیضاء بالمنتج، 
واغلق جمیع الأحزمة واستخدم حقیبة غسیل.  لا تقم بالغسیل في درجة حرارة تتجاوز 40 درجة مئویة. 

یجب أن تتم متابعة المرضى الذین یعانون من البشرة الحساسة أو المصابین بالسكري أو ضعف في 
الدورة الدمویة. بالنسبة للمرضى الذین یعانون من الحساسیة، یجب أن یقوموا بفحص محتویات المواد 

www.mediroyal.se في الجزء الخلفي للملصق الموجود على الغطاء.   لمزید من المعلومات استشر 

دستورالعمل استفاده 
Mediroyal Proxi® UCL Thumb

اطلاعات کلی · دستورالعمل را با دقت بخوانید. این محصول باید توسط یک متخصص 
پزشکی مانند یک کاردرمانگر، فیزیوتراپیست، تکنسین ارتوپدی یا دکتر پزشکی پوشیده 

شود. بیماران دیابتی، یا دارای مشکلات گردش خون یا پوست حساس باید قبل از استفاده با 
دکتر خود مشورت کنند. اگر بیمار آلرژی دارد، محتوای مواد استفاده شده را از روی پشت 

برچسب پارچھ ای بررسی کنید. 
 علائم مصرف · این محصول برای ثابت نگھ داشتن انگشتان شست و رباط UCL پس از 

جراحی یا آسیب طراحی شده است. 
 علائم عدم مصرف · بیماران دچار شکستگی ھای ناپایدار نباید از این مدل استفاده کنند.   

قبل از استفاده · برای انتخاب اندازه مناسب، اندازه محیطی حول مچ را اندازه گیری کنید. از 
جدول اندازه گیری برای تعیین مناسب ترین اندازه استفاده کنید. توجھ کنید کھ این محصول 

در نسخھ ھای راست یا چپ دست طراحی شده است. 
تنظیم Proxi Stable UCL · Proxi UCL Thumb دارای یک آتل ترموپلاستیکی داخلی است کھ با 
یک آتل نواری بیرونی روکش شده است. شکل آن از قبل قالب گیری شده است، اما سایز آن 
بھ راحتی قابل تنظیم است. در صورتی کھ سایز آن بزرگ است،  کافی است قسمت پوشاننده 

شست را خم کنید و با احتیاط آن را فشار دھید. بدین ترتیب ترموپلاستیک تغییر می کند و 
سایز آتل شست کوچک تر می شود. اگر در نظر دارید سایز را بزرگتر کنید، کافی است آن 
را تا جایی کھ در نظر دارید باز کنید و در حالت باز چند ثانیھ نگھ دارید. در صورت نیاز 

می توانید لبھ بیرونی قسمت شست را با قیچی ببرید و تنظیم کنید. از بریدن قسمت 
ترموپلاستیکی و نوار چسبان خودداری کنید. 

 بند شست یک نگھدارنده کمکی است کھ بھ ثابت نگھ داشتن مفصل IP کمک می کند. بند اطراف شست 
قرار می گیرد تا آن را ثابت تر کند و بھ قسمت بالای نوار چسبان سفت کننده شست متصل می شود. بند را 
می توان در ابتدا استفاده کرد و سپس وقتی بیمار نیاز بھ شروع تحرک مفصل IP دارد، می توان آن را  

با قیچی از جایی نزدیک بھ قسمت دوخت بھ طور کامل جدا کرد. 
 نگھدارنده شست دارای دو شاسی پلاستیکی است کھ در دو طرف شست قرار گرفتھ و آن را ثابت نگھ 
می دارند. در قسمت نزدیک بھ کف دست، یک بخش انعطاف پذیر وجود دارد کھ برای کمک بھ تحرک  

دست می توان آن را بھ تدریج با قیچی برش داده و جدا کرد.  
استفاده · گیرنده انگشت شست این شست بند را قبل از استفاده ببندید. شست بند را از 

 طریق روزنه ببندید. بند اطراف مچ را ببندید و بند شست را در صورت نیاز دوباره تنظیم کنید. 

 باز کردن · بند ھای چسبی را باز کنید و شست بند را بیرون آورید. زمانی کھ از شست بند 
استفاده نمی شود تمامی بند ھا را ببندید. 

 محتوای مواد · محتوای مواد استفاده شده را از روی برچسب سفید بررسی کنید. 
 دستورالعمل ھا و احتیاط ھای مراقبتی · توصیھ می کتیم کھ شست بند ھفتھ ای یکبار شستھ 

شود. از دستورالعمل ھای شستشوی واقع در برچسب سفید روی محصول پیروی کنید، 
تمامی بند ھا را ببندید و از کیسھ لباسشویی استفاده کنید.  ھیچگاه در دمای بیش از 40 درجھ 

سانتی گراد شستشو ندھید. 
بیماران دارای پوست حساس، دیابت یا گردش خون ضعیف باید مراقب باشند. بیمارانی کھ 
آلرژی دارند باید محتوای مواد استفاده شده واقع در طرف پشتی برچسب روی کاور را 

 بررسی کنند. برای کسب اطلاعات بیش تر بھ www.mediroyal.se مراجعھ کنید

Melayu – Arahan 
Ibu Jari UCL Mediroyal Proxi®

Maklumat Umum · Baca arahan dengan teliti. Produk ini perlu dipasang oleh pakar perubatan 
seperti ahli terapi pekerjaan, ahli terapi fizikal, juruteknik ortopedik atau doktor perubatan. Pesakit 
yang menghidap diabetes, masalah peredaran darah atau kulit sensitif perlu berunding dengan 
doktor mereka sebelum menggunakannya. Jika pesakit mengalami alahan, semak kandungan 
bahan pada bahagian belakang label tekstil berwarna putih. 

Indikasi · Produk ini telah direka khusus untuk menyediakan sokongan kepada ibu jari dan 
ligamen UCL selepas pembedahan atau trauma.

Kontraindikasi · Pesakit dengan fraktur yang tidak stabil tidak sepatutnya menggunakan 
pendakap ini.  

Sebelum Penggunaan · Untuk memilih saiz yang betul, ambil ukuran lilitan di pergelangan 
tangan. Gunakan carta ukuran untuk menentukan saiz yang paling sesuai. Perhatikan bahawa 
produk ini dibuat dalam versi sebelah kiri atau kanan. 

UCL Stabil Proxi Pelarasan · Ibu jari Proxi UCL mempunyai pengukuhan termoplastik dalaman 
yang telah dilaminatkan dengan pelapik pengukuhan luaran. Bentuknya dipra-acu dan boleh 
dipasang dengan segera. Jika saiznya terlalu besar, lipat sahaja bahagian ibu jari dan tekan 
bersama-sama dengan berhati-hati. Itu akan mengubah termoplastik dan menjadikan saiznya 
lebih kecil. Jika anda mahu membesarkan saiznya, buka ke atas dan pegang selama beberapa 
saat. Reka bentuk luar boleh dipotong dengan gunting jika perlu. Elakkan daripada memotong 
bahagian termoplastik dan penutupan cangkuk dan gelung.

Sebagai sokongan tambahan, terdapat tali ibu jari yang akan membantu untuk menggerakkan 
sambungan IP. Tali itu dipasang di sekeliling ibu jari untuk memberikan kestabilan yang lebih 
kukuh dan talinya dipasangkan di atas tali penutup ibu jari. Tali tersebut boleh digunakan pada 
awalnya dan apabila pesakit perlu memulakan latihan fleksi IP, tali itu boleh ditanggalkan 
sepenuhnya dengan memotong berhampiran dengan tempat pemasukan menggunakan gunting.

Bahagian ibu jari mempunyai dua perisai plastik yang diletakkan di setiap sisi ibu jari untuk 
memberikan kestabilan. Di antaranya, di bahagian volar, terdapat kawasan yang fleksibel yang 
boleh dipotong secara beransur-ansur dengan gunting untuk membolehkan lebih banyak fleksi.

Penggunaan · Tutup pegangan ibu jari pendakap sebelum penggunaan. Gunakan ibu jari melalui 
pembukaan. Guna tali di sekeliling pergelangan tangan dan laraskan semula ibu jari jika perlu. 

Menanggalkan · Buka tali Velcro dan tanggalkan pendakap. Tutup semua tali apabila pendakap 
tidak digunakan. 

Kandungan bahan · Semak kandungan bahan pada label putih. 

Arahan penjagaan dan langkah beringat · Kami mengesyorkan agar pendakap dibasuh 
seminggu sekali. Ikut arahan membasuh pada label putih yang boleh dilihat pada produk, tutup 
semua tali dan gunakan beg dobi.  Jangan sekali-kali membasuh dalam suhu melebihi 40 darjah 
Celsius.

Pesakit yang mempunyai kulit sensitif, diabetes atau masalah peredaran darah mesti diberi 
perhatian. Pesakit dengan alahan perlu menyemak kandungan bahan pada bahagian belakang 
label yang boleh dilihat pada penutup.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk www.mediroyal.se

Latvijas – Instrukcija
Mediroyal Proxi® UCL Thumb

Vispārēja informācija · Rūpīgi izlasiet lietošanas norādījumus. Šis izstrādājums ir jāuzliek 
medicīnas speciālistam, piemēram, ergoterapeitam, fizioterpeitam, ortopēdijas tehniķim vai 
ārstam. Pacientiem, kam ir cukura diabēts, asinsrites problēmas vai jutīga āda, pirms lietošanas 
ir jākonsultējas ar ārstu. Ja pacientam ir alerģijas, pārbaudiet baltās auduma etiķetes aizmugurē 
norādīto materiāla saturu. 

Indikācijas · Produkts tika izstrādāts, lai balstītu īkšķus un elkoņkaula sānu saiti pēc operācijas 
vai traumas. 

Kontrindikācijas · Pacienti ar nestabiliem lūzumiem nedrīkst lietot šo saiti.  

Pirms izmantošanas · Lai izvēlētos pareizo izmēru, izmēriet plaukstas locītavas apkārtmēru. Lai 
noteiktu vispiemērotāko izmēru, izmantojiet izmēru diagrammu. Ņemiet vērā, ka izstrādājumam ir 
kreisās un labās puses versijas. 

Proxi Stable UCL regulēšana · Proxi UCL thumb balstam ir iekšējais termoplasta armējums, kas 
ir laminēts ar ārējo armējošo plēvi. Forma ir iepriekš veidota, un to uzreiz var pielāgot. Ja apjoms 
ir pārāk liels, vienkārši salociet īkšķa daļu un uzmanīgi saspiediet to kopā. Termoplasta forma 
mainīsies, un izmērs kļūs mazāks. Ja vēlaties lielāku izmēru, vienkārši attaisiet to un paturiet 
vaļā dažas sekundes. Ja nepieciešams, ārējo konstrukciju var apgriezt ar šķērēm. Izvairieties no 
iegriezumiem vietā, kur atrodas termoplasts, kā arī āķa un cilpas aizdare.

Šī īkšķa bandāža ir papildu balsts, kas palīdz imobilizēt īkšķa locītavu. Bandāža tiek aplikta ap 
īkšķi, lai palielinātu stabilitāti, un tiek fiksēta ar aizdares siksniņu īkšķa augšdaļā. Bandāžu var 
izmantot sākumā, un kad pacientam jāsāk trenēt īkšķa locītavas saliekšana, to varēs noņemt 
pavisam, nogriežot to ar šķērēm tuvu ieliktnim. Īkšķa daļā ir divas plastmasas plātnītes, kas 
atrodas katrā īkšķa pusē, lai nodrošinātu stabilitāti. Starp tām, plaukstas pusē, ir elastīga zona, ko 
pakāpeniski var apgriezt ar šķērēm, lai varētu vairāk saliekt īkšķi.   

Lietošana · Pirms uzlikšanas aizveriet saites īkšķa satvērēju. Caur atveri ielieciet īkšķi. Aplieciet 
siksnu ap plaukstas locītavu un pēc vajadzības vēlreiz pieregulējiet īkšķa siksnu. 

Noņemšana · Attaisiet līplentes siksnu un noņemiet saiti. Aiztaisiet visas siksniņas, kad saite 
netiek lietota. 

Izmantotie materiāli · Pārbaudiet materiāla saturu uz baltās etiķetes. 

Kopšanas norādījumi un piesardzības pasākumi · Iesakām saiti mazgāt reizi nedēļā. Ņemiet 
vērā uz izstrādājuma baltās etiķetes parādītos mazgāšanas norādījumus, aiztaisiet visas 
siksniņas un izmantojiet maisiņu veļas mazgāšanai.  Nemazgāt temperatūrā virs 40 grādiem pēc 
Celsija.

Pacientiem, kam ir jutīga āda, cukura diabēts vai vāja asinsrite, ir jānodrošina novērošana. 
Pacientiem, kam ir alerģijas, ir jāpārbauda vāka etiķetes aizmugurē norādītais materiālu saturs.

Plašāku informāciju skatīt vietnē www.mediroyal.se

說明 
Mediroyal Proxi® UCL Thumb

般信息 ·请仔细阅读说明书。该产品应由医疗专业人员进行安装，如职业治
疗师、物理治疗师、矫形技师或医生。糖尿病、循环系统疾病或皮肤过敏患
者应咨询医生后使用本产品。如果患者发生过敏，请检查白色布标背面的材
料成分。
适应症 ·该产品的设计旨在为手术或创伤后的 UCL 韧带提供支撑。
禁忌症 ·患有不稳定骨折的患者不得使用该护具。 
应用前 ·请绕手腕进行圆周测量，以选择合适的尺寸。使用测量图表确定最
合适的尺寸。请注意，产品分左侧或右侧版本。
调整 Proxi Stable UCL ·Proxi Stable UCL 拇指内部具有热塑性增强材料，可与外
部加强膜层迭压在一起。其形状是预成型的，可以直接穿戴。如果尺寸较
大，只需折迭拇指部分并小心地将它们压在一起。可通过改变热塑性塑料，
使尺寸更小。如果你想让尺寸增大，只需将其打开并维持几秒钟即可。如果
需要的话，可以用剪刀对外部设计进行修剪。 避免切割热塑性塑料区域和黏
扣闭合区域。
作为附加支持，有一条拇指带可以帮助固定 IP 关节。 将拇指带缠绕在拇指
周围，以提供更高的稳定性，然后黏贴固定在拇指处黏扣带上面。患者最初
可以使用绑带，当患者需要开始IP的屈曲训练时，可以用剪刀从拇指带车缝
部位附近剪断，将其完全移除。
此拇指护具在拇指两侧都有塑料支撑，以提供稳定性。 在它们中间，在掌
侧，有一个柔性区域，可以用剪刀逐步修剪，以获得更多的弯曲。
应用 ·使用前先闭合拇指黏扣带。将拇指穿过开口。如果需要的话，将腕带
套在手腕上并重新调整拇指带。
取下 ·打开黏扣带并取下护具。护具不用时请闭合所有黏扣带。
材料内容 ·检查白色布标上的材料内容。
保养说明和注意事项 ·我们建议每周清洗一次护具。按照产品白色卷标上的
洗涤说明，闭合所有黏扣带并使用洗衣袋。切勿在温度超过 40 摄氏度的温度
下清洗。
密切观察皮肤敏感、糖尿病或血液循环不良的患者。过敏症患者应检查封面
上标签背面的材料成分。如需更多信息，请访问 www.mediroyal.se

Românesc – Instrucțiuni 
Mediroyal Proxi® Stable UCL Thumb

Date generale · Citiți cu atenție instrucțiunile. Produsul trebuie aplicat de către un personal 
medical cum ar fi un medicul de la locul de muncă, un terapeut fizic, un tehnician ortoped sau 
medic specialist. Pacienţii cu diabet, probleme de circulație sau piele sensibilă trebuie să consulte 
medicul înainte de utilizare. Dacă pacientul este alergic, verificați componenţa materialului pe 
spatele etichetei textile albe. 

Indicații · Produsul a fost conceput pentru a oferi susţinere degetelor mari şi ligamentului colateral 
ulnar (UCL) după o intervenţie chirurgicală sau după o traumă. 

Contraindicații · Pacienţii cu fracturi instabile nu trebuie să utilizeze această brățară.  

Înainte de aplicare · Pentru a alege mărimea corectă, măsurați circumferința încheieturii. Folosiți 
grila de măsurare pentru a stabili care este măsura cea mai corectă. Atenție! Există versiuni ale 
produsului pentru mâna dreaptă și stângă. 

Ajustarea stabilităţii suportului Proxi UCL pentru degetul mare · Suportul Proxi UCL  pentru 
degetul mare este prevăzut cu o ranforsare internă din termoplastic care a fost laminată cu 
pelicula de ranforsare externă. Forma este turnată în prealabil şi poate fi montată imediat. Dacă  
volumul este prea mare, este suficient să pliaţi partea pentru degetul mare şi să presaţi cu 
grijă cele două părţi ca un ansamblu unitar. În acest fel se modifică termoplasticul şi se reduce 
mărimea. Dacă doriţi să creşteţi mărimea, este suficient să îl deschideţi şi să îl ţineţi timp de 
câteva secunde. Dacă este  necesar, conturul exterior poate fi ajustat cu ajutorul unui foarfece. 
Evitaţi tăierea în zona termoplasticului şi a închiderilor cu cârlig şi buclă.

În calitate de sprijin suplimentar este prevăzută o cureluşă pentru degetul mare care va ajuta 
la imobilizarea articulaţiei interfalangiene. Cureluşa este aplicată în jurul degetului mare pentru 
a asigura o mai bună stabilitate şi este ataşată deasupra cureluşei de închidere a suportului 
pentru degetul mare. Cureluşa poate fi folosită iniţial, iar atunci când pacientul trebuie să înceapă 
antrenamentul pentru flexarea articulaţiei interfalangiene, cureluşa poate fi îndepărtată complet 
prin tăierea acesteia cu un foarfece aproape de locul inserării.

Piesa pentru degetul mare este prevăzută cu două protecţii din plastic, pe fiecare parte a 
degetului mare, pentru a-i asigura stabilitatea. Între ele, pe partea palmară, există o zonă flexibilă 
care poate fi ajustată treptat cu un foarfece pentru a permite un grad mai mare de flexare.   

Aplicare · Închideți partea de prindere a degetului mare înainte de aplicare. Introduceți degetul 
mare prin gaură. Strângeți banda în jurul încheieturii și apoi reglați banda degetului mare, dacă 
este nevoie. 

Îndepărtare · Desprindeți benzile cu scai, apoi scoateți brățara. Închideți toate benzile atunci când 
brățara nu este folosită. 

Componenţa materialului · Verificați componenţa materialului de pe eticheta albă. 

Instrucțiuni privind păstrarea și avertizări · Se recomandă spălarea brățării o dată pe 
săptămână. Urmați instrucțiunile de pe eticheta albă a produsului, închideți toate benzile și folosiți 
un săculeț de rufe.  Nu spălați niciodată la temperaturi mai mari de 40 de grade Celsius.

Pacienţii cu pielea sensibilă, diabet sau circulație deficitară trebuie ținuți sub observaţie. Pacienţii 
cu alergii trebuie să verifice componenţa materialului pe spatele etichetei de pe ambalaj.   

Pentru mai multe informații, consultați www.mediroyal.se

Polski – Instrukcje
Kciuk Mediroyal Proxi® UCL

Informacje ogólne · Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Wyrób powinien zostać dobrany 
przez wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia, np. terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutę, 
technika ortopedycznego lub lekarza medycyny. Pacjenci chorzy na cukrzycę, z zaburzeniami 
krążenia lub alergiami skóry powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem 
stosowania wyrobu. Jeśli pacjent jest alergikiem, należy sprawdzić skład materiału podany z tyłu 
białej etykiety tekstylnej. 

Wskazania · Produkt zapewnia podparcie kciuka i więzadła pobocznego łokciowego UCL po 
zabiegu operacyjnym lub przebytym urazie. 

Przeciwwskazania · Pacjenci z niestabilnymi złamaniami nie powinni stosować tej ortezy.  

Przed założeniem · W celu dobrania prawidłowego rozmiaru, należy zmierzyć obwód wokół 
nadgarstka. Do ustalenia optymalnego rozmiaru należy skorzystać z tabeli pomiarów. Należy 
pamiętać, że wyrób występuje w wersji na prawą i lewą kończynę. 

Dopasowanie ortezy Proxi Stable UCL · Orteza Proxi UCL posiada wewnętrzne wzmocnienie 
termoplastyczne, które pokryto powłoką wzmacniającą. Kształt ortezy jest wstępnie 
wymodelowany, gotowy do natychmiastowego założenia. Jeśli rozmiar jest za duży, wystarczy 
zagiąć część kciukową i ostrożnie ścisnąć. Pozwoli to zmniejszyć część termoplastyczną ortezy. 
W celu zwiększenia rozmiaru, rozchyl wylot kciuka i przytrzymaj przez kilka sekund. Pokrycie 
ortezy można w razie potrzeby przyciąć. Nie należy przecinać części termoplastycznej, taśm i 
zapięć.

W celu zapewnienia dodatkowego podparcia konstrukcja ortezy pozwala na użycie taśmy 
kciuka, która umożliwia unieruchomienie stawu międzypaliczkowego IP. Taśmę należy przełożyć 
wokół kciuka, co daje poczucie większej stabilności, a następnie dopiąć na wierzchu taśmy 
zapinającej ortezę. Taśmę można stosować na początku użytkowania ortezy. Z czasem, gdy 
pacjent zaczyna ćwiczyć zginanie stawu, taśmę można usunąć odcinając ją nożyczkami przy 
samym wlocie. Część kciukowa ortezy składa się z dwóch plastikowych osłon ułożonych, w celu 
lepszej stabilizacji, po obu stronach kciuka. Część zgięciowa, pomiędzy osłonami, jest wyłożona 
elastycznym materiałem, który w miarę poprawy zgięcia można stopniowo przycinać nożyczkami.  

Zakładanie · Przed założeniem zamknąć uchwyt kciuka ortezy. Przełożyć kciuk przez otwór. 
Owinąć pasek wokół nadgarstka i w razie potrzeby ponownie wyregulować pasek na kciuk. 

Zdejmowanie · Otworzyć zapięcie na rzep i zdjąć ortezę. Zapiąć wszystkie paski, gdy orteza nie 
jest używana. 

Skład materiału · Sprawdzić skład materiału podany na białej etykiecie. 

Instrukcje dotyczące pielęgnacji i środki ostrożności · Zalecamy pranie ortezy raz w tygodniu. 
Należy postępować zgodnie z instrukcją prania podaną na białej etykiecie na wyrobie, zapiąć 
wszystkie paski i zastosować woreczek do prania.  Podczas prania nie przekraczać temperatury 
40 stopni Celsjusza.

Pacjentów z alergią skóry, chorych na cukrzycę lub o słabym krążeniu należy poddać obserwacji. 
Alergicy powinni sprawdzić skład materiału podany z tyłu etykiety na pokrywie.   

Więcej informacji dostępnych jest ma stronie www.mediroyal.se

取扱説明書 
Mediroyal Proxi® UCL Thumb

全般情報 · 本説明書はよくお読みください。本製品は、作業療法士、理学療法士、整形外科
医あるいは医師等、医療従事者が装着させてください。糖尿病、循環器系疾患あるいは敏感
肌の患者は、使用前に医師に受診してください。アレルギー体質の患者は、白色繊維ラベル
の裏面に記載の含有材料成分をチェックしてください。 
使用方法 · この製品は、手術または外傷後の UCL 靭帯をサポートするように設計されてい
ます。
禁忌事項 · 不安定骨折の患者は、このブレースを使用しないでください。  
使用前に · 適したサイズを選択できるように手首周りを測定してください。最適なサイズ
は、測定表を参照して確認してください。本製品には左手用と右手用がありますので、ご注
意ください。 
Proxi Stable UCL 調節 · Proxi UCL サムは、内部に熱可塑補強材が外部補強フィルムにラミネ
ート加工してあります。形状は予成形してあるため、すぐに装着できます。形が大きすぎ
る場合は、親指部分を折り込み、丁寧に押し込むだけで使用できます。これで熱可塑性が変
わり、サイズも小さくできます。サイズを大きくするには、折り込んだ部分を開いて数秒間
そのままにするだけで使用できます。外装部は、必要に応じて、はさみで切ることができま
す。熱可塑部分とマジックテープが当たる部分は切らないようにしてください。   
追加のサポートとして、IP 関節の固定に役立つサムストラップがあります。 ストラップは
親指の周りに装着して安定性を高め、最後に親指閉鎖ストラップの上に取り付けます。 ス
トラップは最初に使用でき、患者がIPの屈曲トレーニングを開始する必要がある場合、ハサ
ミでストラップを切って、完全に取り外すことができます。
親指の部分には、安定性を提供するために、親指の両側ともにプラスチック製シールドが配
置されています。 その間に、掌側に、柔軟な領域があり、はさみを使って徐々にトリミン
グしたら、より多くの屈曲が可能です。
使用法 · 使用前に、ブレースの親指フックを閉じます。開口部から親指を当てます。手首の
周りにストラップを当て、必要に応じて、親指ストラップを再調節します。 
取外し ·  Velcro フックを開き、ブレースを取り外します。ブレースを使用しないときは、フ
ックをすべて閉じます。 
含有材料成分 · 白色ラベルに記載の含有材料成分をチェックしてください。 
手入れ方法と注意事項 · ブレースは週一回洗浄することをお勧めします。本製品の白色ラ
ベルに記載の洗浄方法にしたがって、フックをすべて閉じてから、洗濯袋に入れてくださ
い。  温水 ( 40°C 以上 ) では絶対、洗浄しないでください。
敏感肌、糖尿病または循環器系が弱い患者は経過観察が必要です。アレルギー体質の患
者は、カバーのラベル裏面に記載の含有材料成分をチェックしてください。   その他詳細
は、www.mediroyal.se をご覧ください。

Slovenski – Navodila 
Palčna ortoza Mediroyal Proxi® UCL

Splošne informacije · Natančno preberite navodila. Izdelek mora namestiti zdravstveni delavec, 
kot je delovni terapevt, fizioterapevt, ortopedski tehnik ali zdravnik. Bolniki s sladkorno boleznijo, 
motnjami krvnega obtoka ali občutljivo kožo se morajo pred uporabo posvetovati s svojim 
zdravnikom. Če je bolnik alergičen, preverite sestavo materiala na hrbtni strani bele etikete. 

Indikacije · Izdelek je zasnovan za zagotavljanje opore palcu in kolateralnemu ulnarnemu 
ligamentu po kirurškem posegu ali poškodbi.

Kontraindikacije · Te opornice ne smejo uporabljati bolniki z nestabilnimi zlomi.  

Pred uporabo · Za izbiro prave velikosti izmerite obseg zapestja. Uporabite tabelo z merami in 
določite najprimernejšo velikost. Upoštevajte, da je izdelek narejen v različici za levo ali desno 
roko. 

Prilagajanje ortoze Proxi Stable UCL · Palčna ortoza Proxi UCL ima notranjo termoplastično 
ojačitev, ki je laminirana z zunanjim ojačitvenim filmom. Oblika je predhodno oblikovana in ortozo 
je mogoče takoj namestiti. Če je obseg prevelik, preprosto zložite palčni predel in ga previdno 
stisnite. S tem spremenite plastomer in je velikost manjša. Če želite povečati velikost, predel 
preprosto odpnite in ga pridržite za nekaj sekund. Zunanjo obliko lahko po potrebi obrežete s 
škarjami. Ne zarežite v predel s plastomerom ter kaveljček in zančna zapirala.

Kot dodatna opora je na voljo palčni trak, ki pomaga pri imobilizaciji interfalangealnega sklepa. 
Trak namestite okrog palca, da zagotovite večjo stabilnost, nato pa ga pritrdite na vrh palčnega 
zapiralnega traku. Trak je mogoče uporabljati na začetku. Ko mora bolnik začeti izvajati fleksijske 
vaje za interfalangealni sklep, lahko trak povsem odstranite tako, da ga s škarjami prerežete v 
bližini vložka.

Palčni predel ima na vsaki strani palca nameščena po dva plastična ščitnika za zagotavljanje 
stabilnosti. Med njima, na volarni strani, je prilagodljiv predel, ki ga je mogoče s škarjami 
postopoma obrezovati in s tem omogočati večje upogibanje.

Uporaba · Pred uporabo zapnite držalo za palec na opornici. Palec vstavite skozi odprtino. Trak 
namestite okoli zapestja in ga po potrebi prilagodite. 

Odstranitev · Odpnite trakove Velcro in snemite opornico. Ko opornice ne uporabljate, zapnite 
vse trakove. 

Sestava materiala · Sestavo materiala poglejte na beli etiketi. 

Navodila za nego in previdnostni ukrepi · Priporočamo, da opornico operete enkrat na teden. 
Upoštevajte navodila za pranje na beli etiketi na izdelku, zapnite vse trakove in uporabljajte vrečko 
za pranje.  Nikoli je ne perite pri temperaturi, višji od 40 stopinj Celzija.

Bolniki z občutljivo kožo, sladkorno boleznijo ali slabo krvavitvijo morajo biti previdni. Bolniki z 
alergijami morajo na hrbtni strani etikete na prevleki preveriti, kakšna je sestava materiala.   

Za več informacij glejte www.mediroyal.se

Русский – Инструкции
Mediroyal Proxi® UCL Thumb

Общая информация · Внимательно прочитайте инструкцию. Изделие должно быть 
подогнано адаптированно медицинским работником, например, врачом-реабилитологом, 
физиотерапевтом, ортопедическим техником или лечащим врачом. Пациентам с диабетом, 
нарушениями циркуляции или чувствительной кожей перед использованием следует 
проконсультироваться с лечащим врачом. Если пациент предрасположен к аллергиям, 
проверьте состав материала, указанный на оборотной стороне белой этикетки изделия. 
Показания · Продукт был разработан для обеспечения поддержки больших пальцев кисти и 
коллатеральной локтевой связки запястья после хирургического вмешательства или травмы. 
Противопоказания · Пациентам с нестабильными переломами использовать этот бандаж не 
реккомендуется. 
Предварительное наложение · Для того, чтобы подобрать правильный размер, измерьте 
окружность кисти. Для определения наиболее подходящего размера используйте шкалу 
измерений. Имейте в виду, что изделие производится в правой и в левой версиях. 
Регулировка Proxi Stable UCL · Proxi UCL Thumb имеет внутренний термопластичный элемент 
жесткости, покрытый внешней защитной пленкой. Форма предварительно сформирована и 
может сразу подходить под палец. Если объем слишком большой, просто сложите ту часть, 
которая одевается на большой палец, и осторожно прижмите её. За счет термопластичного 
материала размер уменьшится. Если вы хотите увеличить размер, просто раскройте эту часть 
и удерживайте её в таком положении на протяжении нескольких секунд. При необходимости 
внешнюю часть можно обрезать с помощью ножниц. Избегайте разрезания в области 
термопластичного материала и текстильных застежек.  
В качестве дополнительной поддержки выступает ремешок для большого пальца, который 
способствует иммобилизации межфалангового сустава. Ремешок для обеспечения большей 
стабильности оборачивают вокруг большого пальца и прикрепляют к застежке на верхней 
части. Ремешок можно использовать сразу, и когда пациенту необходимо будет приступить 
к разработке межфалангового сустава путем сгибания, ремешок можно будет полностью 
удалить, разрезав его ножницами рядом со вставкой.  
Часть, предназначающаяся для большого пальца, имеет две пластиковые пластины, 
расположенные по обе стороны от большого пальца и обеспечивающие стабильность. Между 
ними, на ладонной поверхности, имеется гибкая область, которую можно постепенно обрезать 
ножницами для обеспечения большей степени сгибания.   
Применение · Перед наложением  закройте захват бандажа для большого пальца. Введите 
большой палец руки через отверстие бандажа. Наложите ремень вокруг кисти и при 
необходимости дополнительно подгоните ремень для большого пальца. 
Снятие · Расстегните ленты Велькро® и снимите бандаж. Когда бандаж не используется, 
держите все ремни застегнутыми. 
Состав материала · Проверьте состав материала на белой этикетке. 
Инструкции по уходу и меры предосторожности · Мы рекомендуем стирать бандаж один раз 
в неделю. Следуйте инструкциям по стирке, указанным на белой этикетке изделия, застегните 
все ремни (ленты Велькро®) и используйте мешок для стирки.  Никогда не используйте для 
стирки температуру выше 40 градусов по Цельсию.
Пациенты с чувствительной кожей, диабетом или нарушениями циркуляции должны 
находиться под наблюдением. Пациентам с аллергиями следует проверять состав материала 
на обороте этикетки на чехле. 
Дополнительная информация на сайте www.mediroyal.se

사용안내
Mediroyal Proxi Thumbs

일반 정보 · 본 설명서를 주의깊게 읽어 주십시오. 본 제품은 직업 치료사, 물리 치료사, 정형 
기술자 또는 의사와 같은 의료 전문가가 사용해야 합니다. 당뇨병, 순환기 이상 또는 민감성 
피부를 가진 환자는 사용에 앞서 의사와 상의해야 합니다. 환자가 알레르기 반응을 나타낼 
경우, 흰색 섬유 라벨 뒷면에 표시된 내용물을 확인하십시오. 

징후 · 본 제품은 UCL 인대의 수출 후 혹은 외상 부위에  지지 기능을 제공하도록 
설계되었습니다. 

금지 사항 · 불안정 골절 환자는 본 지지대를 사용해서는 안됩니다.  

장착 전 주의사항 · 잘 맞은 사이즈를 선택하기 위해 손목 둘레를 측정하십시오. 측정표를 
참조해 가장 적합한 사이즈를 결정하십시오. 본 제품에는 좌측용 및 우측용 버전이 있다는 
점에 유의해 주십시오. 

Proxi Stable UCL 의 조절 방법 · Proxi Stable UCL 은 외부 강화 필름을 붙인 내부 열가소성 
수지 강화 구조를 가지고 있습니다. 그 형태는 사전 주조되며 즉시 성형될 수 있습니다. 용량이 
지나치게 큰 경우, 엄지 손가락 부위를 접은 후 조심스럽게 함께 누릅니다. 이를 통해 열가소성 
수지를 변형시켜 크기를 축소시킵니다. 크기를 확대하고자 할 경우에는 그저 위로 연 채로 수 
초 간 유지하십시오. 필요한 경우, 외부 설계는 가위를 이용해 손질할 수 있습니다. 열가소성 
수지와 후크 및 루푸 부분은 자르지 마십시오.   

추가 지지 역할을 위해 IP관절의 고정에 도움이 될 엄지 손가락 스트랩이 있습니다. 스트랩은 
엄지 손가락 주위에 착용함으로 안정성을 높이고 마지막에 엄지 스트랩 위에 붙입니다. 
스트랩은 처음부터 사용할 수 있으며 환자가 IP의 굴절 재활을 시작할 때 가위로 완전히 제거 
가능합니다.

엄지의 부분에는 더욱 안정성을 제공하기 위해 엄지 양측에 플라스틱 실드가 채용되고 
있습니다. 그 사이　바닥 측은 유연한 부분은 가위를 이용해 손질할 수 있으며 굴절 운동을 
가능하게 할 수 있습니다.   

장착 시 주의사항 · 장착 전에 지지대의 엄지 손가랍 그립을 닫으십시오. 개구부를 통해 
엄지손가락에 장착합니다. 손목 둘레에 끈을 장착하고 필요한 경우에는 엄지 손가락 끈을 
재조정하십시오. 

제거 · 벨크로 끈을 풀고 지지대를 제거합니다. 지지대를 사용하지 않을 때는 모든 끈을 폐쇄 
처리하십시오. 

재료 내용물 · 흰색 라벨 상의 재료 내용물을 확인하십시오. 

보관 지침 및 주의사항 · 본 지지대는 1주일에 1회 세척하는 것이 바람직합니다. 제품의 흰색 
라벨 상에 있는 세척 지침에 따라 모든 끈을 폐쇄 처리하고 세탁용 백을 사용하십시오.  세탁수 
온도는 섭씨 40도 이하여야 합니다.

민감성 피부, 당뇨병 또는 혈액 순환 장애가 있는 환자의 경우 특별한 주의를 기울여야 합니다. 
알레르기가 있는 환자는 커버 위 라벨 뒷면에 있는 재료 내용물을 확인해야 합니다.   

보다 상세한 정보는 웹사이트 (www.mediroyal.se) 를 참조하십시오. 

說明 

Mediroyal Proxi® UCL Thumb

般資訊 ·請仔細閱讀說明書。該產品應由醫療專業人員進行安裝，如職業
治療師、物理治療師、矯形技師或醫生。糖尿病、循環系統疾病或皮膚過
敏患者應諮詢醫生後使用本產品。如果患者發生過敏，請檢查白色布標背
面的材料成分。
適應症 ·該產品的設計旨在為手術或創傷後的 UCL 韌帶提供支撐。
禁忌症 ·患有不穩定骨折的患者不得使用該護具。 
應用前 ·請繞手腕進行圓周測量，以選擇合適的尺寸。使用測量圖表確定
最合適的尺寸。請注意，產品分左側或右側版本。
調整 Proxi Stable UCL ·Proxi Stable UCL 拇指內部具有熱塑性增強材料，可與
外部加強膜層疊壓在一起。其形狀是預成型的，可以直接穿戴。如果尺寸
較大，只需折疊拇指部分並小心地將它們壓在一起。可通過改變熱塑性
塑膠，使尺寸更小。如果你想讓尺寸增大，只需將其打開並維持幾秒鐘即
可。如果需要的話，可以用剪刀對外部設計進行修剪。 避免切割熱塑性塑
膠區域和黏扣閉合區域。
作為附加支持，有一條拇指帶可以幫助固定IP關節。 將拇指帶纏繞在拇指
周圍，以提供更高的穩定性，然後黏貼固定在拇指處黏扣帶上面。患者最
初可以使用綁帶，當患者需要開始 IP 的屈曲訓練時，可以用剪刀從拇指帶
車縫部位附近剪斷，將其完全移除。
此拇指護具在拇指兩側都有塑料支撐，以提供穩定性。 在它們中間，在掌
側，有一個柔性區域，可以用剪刀逐步修剪，以獲得更多的彎曲。
應用 ·使用前先閉合拇指黏扣帶。將拇指穿過開口。如果需要的話，將腕
帶套在手腕上並重新調整拇指帶。
取下 ·打開黏扣帶並取下護具。護具不用時請閉合所有黏扣帶。
材料內容 ·檢查白色布標上的材料內容。
保養說明和注意事項 ·我們建議每週清洗一次護具。按照產品白色標籤上
的洗滌說明，閉合所有黏扣帶並使用洗衣袋。切勿在溫度超過 40 攝氏度的
溫度下清洗。密切觀察皮膚敏感、糖尿病或血液循環不良的患者。過敏症
患者應檢查封面上標籤背面的材料成分。
如需更多資訊，請訪問 www.mediroyal.se

Bahasa indonesia – Petunjuk
Mediroyal Proxi® UCL Thumb

Informasi Umum · Baca petunjuk dengan cermat. Produk harus disesuaikan oleh profesional 
di bidang medis seperti terapis okupasional, terapis fisik, teknisi ortopedik, atau dokter medis. 
Pasien dengan diabetes, masalah peredaran darah, atau kulit sensitif harus berkonsultasi dengan 
dokternya sebelum penggunaan. Jika pasien alergi, periksa isi bahan di bagian belakang dari 
label tekstil berwarna putih. 

Indikasi · Produk telah dirancang untuk memberi dukungan pada ibu jari dan ligamen UCL 
setelah pembedahan atau trauma. 

Kontraindikasi · Pasien dengan patah tulang yang tidak stabil tidak boleh menggunakan penjepit 
ini.  

Pra Penggunaan · Untuk memilih ukuran yang tepat, lakukan pengukuran mengelilingi lingkar 
pergelangan. Gunakan bagan pengukuran untuk menentukan ukuran yang paling sesuai. 
Perhatikan bahwa produk dibuat dalam versi kiri atau kanan. 

Penyesuaian Proxi Stable UCL · Proxi UCL thumb memiliki penguat termoplastik internal 
yang dilaminasi dengan film penguat eksternal. Bentuknya telah dicetak sebelumnya dan dapat 
dicocokkan dengan segera. Jika volumenya terlalu besar, cukup lipat bagian jempol dan tekan 
bersamaan dengan hati-hati. Itu akan mengubah termoplastik dan menjadikan ukurannya lebih 
kecil. Jika Anda ingin menjadikan ukurannya lebih besar, cukup buka dan tahan selama beberapa 
detik. Desain luar dapat dipotong dengan gunting jika diperlukan. Hindari memotong area 
termoplastik dan penutup hook and loop.
Sebagai pendukung tambahan, ada tali pengikat ibu jari yang akan membantu untuk menahan 
sendi IP (interphalangeal). Tali pengikat dipasangkan ke sekeliling ibu jari untuk memberikan 
stabilitas lebih baik, dan tali pengikat ini dipasangkan di bagian atas tali pengikat penutup ibu 
jari. Tali pengikat dapat digunakan pada awalnya dan jika pasien perlu melakukan latihan fleksi 
IP, maka tali pengikat bisa dilepaskan sepenuhnya dengan memotong dekat bagian sisipan 
menggunakan gunting.
Potongan ibu jari memiliki dua pelindung plastik yang ditempatkan masing-masing di setiap sisi 
ibu jari untuk memberikan stabilitas. Di antaranya, pada sisi volar, ada area fleksibel yang bisa 
dipotong bertahap menggunakan gunting untuk memungkinkan melakukan fleksi.

Penggunaan · Tutup pegangan jempol pada penjepit sebelum penggunaan. Pasangkan pada 
jempol melalui pembukaan. Lingkarkan tali mengelilingi pergelangan tangan dan sesuaikan ulang 
tali di ibu jari jika diperlukan. 

Pelepasan · Buka tali Velcro dan lepaskan penjepit. Tutup semua tali pengikat saat penjepit tidak 
digunakan. 

Kandungan bahan · Periksa isi bahan di label putih. 

Petunjuk perawatan dan pencegahan · Kami menyarankan agar penjepit tersebut dicuci 
seminggu sekali. Ikuti petunjuk pencucian di label putih pada produk, tutup tali pengikat, dan 
gunakan tas penatu.  Jangan dicuci pada suhu di atas 40 derajat Celcius.

Pasien dengan kulit sensitif, diabetes, atau sirkulasi darah yang buruk harus diamati. Pasien 
dengan alergi harus memeriksa kandungan bahan pada sisi belakang label pada penutup.   

Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan www.mediroyal.se

Český – Pokyny
„Palec Proxi® UCL“

Obecné informace · Pozorně si přečtěte pokyny. Výrobek by měl nasazovat zdravotní profesionál, 
tedy terapeut z povolání, fyzikální terapeut, ortopedický technik nebo lékař. Diabetici, pacienti s 
oběhovými problémy nebo citlivou pokožkou by se měli před použitím poradit se svým lékařem. Je-
li pacient alergický, projděte si sdělení na zadní straně bílého textilního štítku.

Indikace · Výrobek byl navržen k tomu, aby poskytoval opěru palci a ulnárnímu kolaterálnímu 
(UCL) vazu po operaci nebo traumatu. 

Kontraindikace · Tuto pomůcku by neměli používat pacienti s nestabilními zlomeninami.

Před nasazením · Pro volbu správné velikosti proměřte obvod zápěstí. Pro určení nejvhodnější 
velikosti použijte diagram měření. Upozorňujeme, že výrobek byl vyroben v levé nebo pravé verzi.

Nastavení Proxi Stable UCL · Palec Proxi UCL má vnitřní termoplastické vyztužení, které je 
laminované s vnější výztužnou fólií. Prostředek je předem tvarovaný a může být okamžitě upevněn. 
Je-li objem příliš velký, stačí jednoduše přehnout část palce a opatrně přitlačit části k sobě. Tím se 
změní termoplast a zmenší se velikost. Pokud chcete velikost zvětšit, jednoduše výrobek rozložte a 
několik sekund přidržte. Vnější tvar lze v případě potřeby ostřihnout nůžkami. Nestříhejte v oblasti 
termoplastu a háčků nebo poutek.

Jako přídavná opěra slouží palcový řemínek, který pomáhá imobilizovat IP kloub. Řemínek se 
upevňuje kolem palce, aby zaručoval větší stabilitu, a připevňuje se na horní straně palcového 
uzavíracího řemínku. Řemínek se může používat na začátku, a když pacient začne potřebovat 
procvičovat flexi IP kloubu, je možné ho úplně odstranit odstřihnutím nůžkami v blízkosti místa 
vložení.

Palcový díl má dva plastové štíty na každé straně palce, které zajišťují stabilitu. Mezi nimi, na 
dlaňové straně, je ohebná oblast, kterou lze postupně ostřihávat nůžkami a umožňovat tak větší 
flexi.

Nasazení · Před nasazením pomůcku uchopte. Vsuňte palec do otvoru. Obtočte popruh kolem 
zápěstí a v případě potřeby znovu nastavte popruh pro palec.

Sejmutí · Otevřete popruhy na suchý zip a sejměte zařízení. Nebudete-li pomůcku používat, 
všechny popruhy upevněte.

Obsah balení · Zkontrolujte sdělení na bílém štítku.

Pokyny a opatření pro péči · Doporučujeme vyprání pomůcky jedenkrát týdně. Postupujte podle 
pokynů pro praní uvedené na bílém štítku výrobku, uzavřete všechny popruhy a použijte sáček na 
prádlo. Nikdy nepoužívejte teplotu nad 40 ∞C.

Pacienti s citlivou kůží, diabetem nebo špatným oběhem vyžadují zvýšenou pozornost. Pacienti s 
alergií by měli zkontrolovat složení materiálu na štítku krytu na zadní straně. 

Více informací naleznete na adrese www.mediroyal.se.
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